BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo HercegovaSko-neretvanskog kantona /Zupanije
M. Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobioloSku dijagnostiku

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 114 )
REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA VODE ZA PICE

1. Podaci o uzorku

Narudilac ispitivanja Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor

Vrsta ili naziv uzorka Voda iz vodovoda

Vrsta vodnog objekta Vodovod

Mjesto uzimanja uzorka PK Ripci - Prozor

Datum i vrijeme uzorkovanja 14.05.2026. godine u 8°° dasova

Zapisnik o uzorkovanju br. 01/1-2-33-22-11/26

Uzorkovao

Prisutan ispred narucioca : - San.ing Josipa C. San.tehn. Mijo Jurié
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja U |
Datum i vrijeme prijema 14/05/2026 u 11°° Gasova

Broj laboratorijskog protokola 114/26

Vrste ispitivanja Mikrobioloska ispitivanja - Osnovna analiza
Datum poletka ispitivanja 14/05/26 '
Datum zavrSetka ispitivanja 18/65/26

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDYV, Metoda ispitivanja
mjere ispitivanja
Eschericia coli cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C£2°C: 21h £+ 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 — 1:2015
Ukupne koliformne bakterije cfu/100mi 0 Nife MF
(36°Cx2°C: 21h = 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
: 9308 —1:2015
Enterococcus faecalis cfu/100ml 0 Nije MF
(36°C£2°C: 44 +4) h dozvoljeno BAS ENISO
7899 — 2 :2003

MDYV ~ maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu — colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF —~ Membranska filtracija

ZakljuCak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenq ispravnosti vode za pice
(“Shuzbeni glasnik BiH” br. 40/10,30/12,62/17) . S
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Ovaj IzvjeStaj | zakljuéak odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak Izvjestaj se ne smye wumnogavati (osim kao c;e!ma) e rhoa'nog pisanog odobrenja
Odjela za sanitarnu mikrobiologijy i mikrobiolosku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjero je isticanjé iena Zavoda u tekstu deklaracije
proizvoda i u reklamne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda, Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se 0 ovomosz za tacnost i potpunost
informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuiu na uzorak onakav kakav jL’ pnmben




BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovalko-neretvanskog kantona /zupanije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobioclogiju mikrobiolo$ku dijagnostiku

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 115
REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA VODE ZA PICE

1. Podaci o uzorku

Narudilac ispitivanja Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor
Vrsta ili naziv uzorka Voda iz vodovoda

Vrsta vodnog objekta Vodovod

Mjesto uzimanja uzorka Zgrada Opéine - Prozor

Datum i vrijeme uzorkovanja 14.05.2026. godine u 8% Casova
Zapisnik o uzorkovanju br. 01/1-2-33-22-11/26

Uzorkovao

Prisutan ispred narucioca San.ing Josipa C. San.tehn. Mijo Jurié
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja g

Datum i vrijeme prijema 14/05/2026 u 11%° dasova

Broj laboratorijskog protokola 115/26

Vrste ispitivanja Mikrobioloska ispitivanja - Osnovna analiza
Datum poletha ispitivanja 14/05/26

Datum zayrSetka ispitivanja 18/05/26

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispifivanja Jedinica Rezultat MDYV, Metoda ispitivanja
mjere ispitivanja

Eschericia coli cfuw/100ml g Nije MF

(36°C£2°C: 21h = 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 —1:2015

Ukupne koliformne bakterije cfu/100ml 0 Nije MF

(36°C+2°C: 21h = 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 - 1:2015

Enterococcus faecalis cfw/100ml g Nije MF

(36°C+2°C: 44 4} h dozvoljeno BAS EN ISO
7899 — 2 :2003

MDYV — maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu — colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF — Membranska filtracija

Zakljugak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(“Sluzbeni glasnik BiH” br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvjeStaja:18.05.2026.god.

Analizu uradio:
Edin Zo}j

<<<Kraj izvjestaja>>>

Ovaj Izviestaj i zakljucak odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak.Jzvjestaj se ne smife umnoZavati (osim kao cjelina) b hbdgog pisanog odobrenja
Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiolosku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjeno je zsncanje iihieha Zavoda u tekstu deldaracije
proizvoda i u reklamne svrhe bez posebrog pisanog odobrenja Zavoda Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se odgovornosr za tacnost i potpunost
informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzerak onakav kakav je primijen.



BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovatko-neretvanskog kantona /zupanije

M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba

Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiolosku dijagnostiku

REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA VODE ZA PICE

1. Podaci o uzorku

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 116

Narudilac ispitivanja

Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor

Vrsta ili naziv uzorka

Voda iz vodoveda

Vrsta vodnog objekta

Vodovod

Mjesto uzimanja uzorka

Vanjska fesma Podbor - Prozor

Datum i vrijeme uzorkovanja

14.05.2026. godine u 8% éasova

Zapisnik o uzorkovanju br.

01/1-2-33-22-11/26

Uzorkovao

Prisutan ispred narufioca

San.ing Josipa C. San.tehn. Mijo Juri¢

Koncentracija Cl_na mjestu uzorkovanja [ ]

Datum i vrijeme prijema

14/05/2026 u 11°° Casova

Broj laboratorijskog protokola 116/26

Vrste ispitivanja Mikrobioloska ispitivanja - Osnovna analiza

Datum poletka ispitivanja 14/05/26

Datum zavrietka ispitivanja 18/05/26

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDYV. Metoda ispifivanja
mjere ispitivanja

Eschericia coli cfu/160ml g Nije MF

(36°Cx£2°C: 21h = 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 —1:2015

Ukupne koliformne bakterije cfu/100ml 0 Nije MF

(36°C£2°C: 21h £ 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 —1:2015

Enterococcus faecalis cfu/100ml 0 Nije MF

(36°C£2°C: 44 =4} h dozvoljeno BAS EN ISO
7899 — 2 :2003

MDV — maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu — colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF — Membranska filtracija

Zakljudak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(“Stuzbeni glasnik BiH” br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvjeStaja:18.05.2026.god.

Analizu uradio:
Edin Zolj

<<<Kraj izvjeStaja>>>

qunog odobrenja

Ovaj Leviestaj i zakljucak odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. IzvjeSiaj se ne smije ummoZavati (osim kao cjeling) bez j.::?"é_?:!hodno

Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiolosku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjeno je isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije

proizvoda i u reklamne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda.Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se od
informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primijen.

lgovornost za tacnost i potpimost




BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON-ZUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovatko-neretvanskog kantona /zupanije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobioloSku dijagnostiku

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 117 ,
REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA VODE ZA PICE

1. Podaci o uzorku

Narudilac ispitivanja ' Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor
Vrsta ili naziv uzorka Voda iz vodovoda

Vrsta vodnog objekta Vodovod

Mjesto uzimanja uzorka Vanjska Cesma Rumboci - Prozor
Datum i vrijeme uzorkovanja 14.05.2026. godine u 8% casova
Zapisnik o uzorkovanju br. 01/1-2-33-22-11/26

Uzorkovao

Prisutan ispred narucioca San.ing Josipa C. San.tehn. Mijo Jurié
Koncentracija Cl_na mjestu uzorkovanja 0

Datum i vrijeme prijema 14/05/2026 u 1F°Zasova

Broj laboratorijskog protokola 116/26

Vrste ispitivanja MikrobioloSka ispitivanja - Osnovna analiza
Datum_poCetka ispitivanja 14/05/26

Datum_zavretka ispitivanja 18/05/26

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja Jedinica Rezultat MDV. Metoda ispitivanja
mjere ispitivanja

Eschericia coli cfu/100mi ] Nije MF

(36°C£2°C: 21h = 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 - 1 :2015

Ukupne koliformne bakterije cfw/100ml 0 Nije MF

(36°CE£2°C: 21h + 3h) dozvoljeno BAS EN ISO
9308 — 1:2015

Enterococcus faecalis cfu/100ml 0 Nije MF

(36°Cx2°C: 44 =4) h dozvoljeno BAS ENISO
7899 — 2 :2003

MDYV — maksimalno dozvoljena vrijednost
Cfu — colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)
METODA: MF — Membranska filtracija

Zakljudak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(“Sluzbeni glasnik BiH” br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvjestaja:18.05.2026.god.

Analizu uradio:
Edin Zolj

<<<Kraj izvjestaja>>>

Ovaj Izvjestaj i zakljucak odnose se isklyudivo na ispitivani uzorak.Izvjestaj se ne smije umnoZavati (osim kao ¢jelina) be'zfnretkodm?g pisanog odobrenja
Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i milrobiolosku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo ANK. Zabranjeno je isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije
proizveda i u reklammne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda,Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se odgovornost za tacnost i potpunost
informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primijen. ’




